
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE- TERMOMETAR FRIŽIDER/ZAMRZIVAČ 
SPECIFIKACIJA 
• Temperaturni merni opseg: soba: -0 oC do 50 oC(32 oF do 122 oF)

  sonda: -50 oC do 70 oC(58 oF do 158 oF) 
• Preciznost: ±1 oC(±2 oF)
• Rezolucija prikaza temperature: 0.1 oC(0.2 oF)
• Min/Max memorijska funkcija
• Viša/Niža alarmna vrednost
• Stalak stajanje na stolu ili magnet za pričvršćivanje na magnetičnu površinu
• Radni napon: 1.5 v, AAA baterija

TASTERI I KOMANDE 

• MIN/MAX
Pritisnite MIN/MAX taster da prikažete maksimalnu temperaturu.
Pritisnite MIN/MAX taster ponovo da prikažete minimalnu temperaturu.

• SOBA/FRIŽIDER
Pritisnite ROOM/FRIDGE  taster da bi ste odabrali između prikaza
temperature sobe ili frižidera.

• ALARM
Pritisnite ALERT taster i držite oko 3 sekunde da podesite alarmni opseg
Pritisnite oC/ oF da podesite temperaturu
Pritisnite ALERT taster za potvrdu.

• oC/ oF
Pritisnite oC/ oF taster da odaberete između Celzijusa i Farenhajta

ZAMENA BATERIJE 
Zamenite bateriju  kada očitavanje postane nepravilno ili prikaz bledi koristeći 
AAA bateriju. Baterija se nalazi ispod poklopca na zadnjoj strani instrumenta. 
PRODAJA I SERVIS: 
ROVEX INŽENJERING D.O.O. 
Đorđa Stanojevića 11b/lokal 7 
11070 Novi Beograd 
Tel: 011/7856833,011/3115208 
www.rovex.rs 
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